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RESUMO 
Este trabalho apresenta o projetO, destnvolvirncnlO c tcst~s de um sistema siszno.. 
gráfico para utilização em trabalhos de sísmica aplicada à engenharia, hidrogeologia e meio ambiente, 
ba:;cado na eletrôIÚca incorpo!1lda em um microcomputador tipo IBM-PC. 
Desenvolveram-se, <:<lIDO sensores, acelerômetros piezoelétricos especiais para uso 
em sismografia, assim como amplificadores e filtros para atenderem :ls exigmçi~ impostas po<" aquelas 
aplicações. O interfaceamento oom o microcomputador é feito por intermédio de uma placa de expansão 
conv=ra AID (analógico-digital), e a velocidade necessária para a obtenção de altas freqii6K:ias foi 
conseguida utilizando-5<' o DMA (Jirect memory ac,us - acesso direto it memória), disponível no mi-
crocompuu.dor tipo IBM-PC. Para isto, foi de>C!lvolvido um programa de controle que, al~ de se utili-
zar do DMA, emula as funções normai, c O modo de operaç:lio de wn sismógrafo digital convencional. 
Foramefetuadosd.iverSO$tUle,delabonlt6rioemcada.partedo~stema. Oacele-
rômetro apresentou comportamento linear (dentro de ±O,5 dB, entre 10 H.z e 2000 Hz). Os amplificadores 
e filtros acompanharam a mesma linearidade, entre 20 H.z e 1000 Hz. 
Diversos teste, de campo tem mostrado a operacionalidade e aplicaç:lio do sistema. 
Conclui-se que o sistema é factível, a relativo baixo CIlSIO, e atende às necessidades básicas para os traba-
lhos de símúca aplicada à engenharia, hidrogeologia e rn~io ambiente, sendo que a arquitetunl adotada 
pode ser milizada para outros iru;trwn~nlos geofísicos 
ABSTRACf 
Thi$ pape:r presents lhe design, developmenl and lestS of a pr<IlOtype <.If a 
seismograph S)'Stem for 5<'ismic studies applied to engineering, hydrogeology and envirotunental 
problems. The sy~tem is based on lhe in board e1ectroníc ofan IBM-PC type microcompuler. 
Pi:zoelectric acce!erontelC!"S. as _lI as lhe amplifiers and filters were specially 
desígned 10 be used in seismography. The interfacing wilh lhe microcomputer is accomplished by an AIO 
(analogtodigital)converterboard. Theacquisitionvelocitytorecordhighmquencicswasobtainedby 
using lhe DMA (direct memory accen) available in the miCIoComput~r. Control software was developed 
10 allow the use ofthe DMA and to simulatc lhe normal fun<:tions of. standard digital seismograph. 
InlaboralOryt",!S~accelerornelers"",o~alinearbehavior(.,O.5dB,between 
IOHzand2000Hl),andthearnplifiersandfilters ~xhibítthesarne hnearitybe\v."Cen20H.tand 1000Hz.. 
Fieldtestshave shov.nthesysternlobeOperational. 
Thus, lho: system prOpOsed and dcvdopcd is feasible. relativdy cheap, and suitable 
rHpartamento <k Qt.ologia E<;onlimica e Geofisica Aplicad .. lr .• titoto de Geociênci...rlJSP, Slo Paulo, Brasi! 
furtheobjectivesofseil.micworl:appliedloengineering,hydrogeologyaodenvironrnentalproblems. ltis 
aIsosuggcstedthallhe samearclUlecluJecanlH: usedin otherg~ophysical instrwnents. 
JNTRODUÇÃO 
Os métodos de prospecção sís-
mica foram descnvolvidos no final do 
século passado e início do presente, sen-
do hoje téçnicas consagradas na explo-
ração mineral e de hidrocarbonetos. 
Os princípios básicos do método 
não serão aqui abordados, uma v~ que 
podem ser encontrados em extensa bi-
bliografia (e.g. Jakoski, 1950; Seguin, 
1971; Anstey, 1979; Bom, 1978; Cof-
feD, 1978; Sheriff, 1978; AI-Sadi, 1980; 
Dobrin, 1981; Neidell, 1982; Parasnis, 
1986; Sharma, 1986; RobinsoD & 
Çoruh, 1988; Sheriff, 1989; Telford et 
aI.,1990,entreoutros). 
Se, por um lado, a literatura abor-
dando a metodologia sísmica é ab\Ul-
dante, não é possível dizer o mesmo a 
respeito de equipamentos sismográficos. 
A razão disto talvez seja a falta de inte-
resse dos fabricantes em divulgar os 
'progressos técnicos no detalhe que um 
artigo cientifico exige. 
Encontra-se algwnas referências 
sobre a utilização do método sísmico no 
final do século passado, porém, este 
método só veio a se desenvolver após o 
surgimento do amplificador a válvulas, 
que ocorreu em tomo de 1925 (Bom, 
1960). Keppner (1991) atribui a Ludger 
Mintrop (1880-1956) a primeira utiliza-
ção de sísmica com sucesso na defmi-
ção de reserva petrolífera, que teria 
ocorrido em 1925. Nessa época foi 
possível desenvolver uma instnunenta-
ção adequada, utilizando sensores elétri-
cos, amplificador a vãlvulas e sistema 
de registro por galvanômetros e película 
fotográfica. A partir daí, grandes aper-
feiçoamentos foram feitos mas esta tec-
nologia básica perdurou até meados da 
década de 60. Todos estes equipamentos 
eram dc registro analógico, e o aperfei-
çoamento ocorreu na direção de minia-
turizar as válvulas e posterionnente 
substituí-las poI transistores. Os pri-
meiros instrumentos operavam com dois 
canais, porém em 1940 o padrão da in-
dústria já era a utilização de 12 canais, 
sendo que logo em seguida passaram a 
operar com 24 canais. 
Durante a Segunda Guerra M\Ul-
dial, um rápido progresso ocorreu na 
tecnologia de registro em fitas magnéti-
cas, de fonna que no final da década de 
40 algumas companhias dispunham de 
equipamento com registro magnético 
para uso próprio, porém o primeiro mo-
delo disponível comercialmente surgiu 
em 1954. Sem dúvida, este foi um apri-
moramento notável, pois permitia o ar-
mazenamento e reprodução dos regis-
tros sísmicos. A iDtrodução de registros 
magnéticos e dos transistores também 
pennitiu o surgimento de outras técnicas 
de geração de frentes de ondas sísmicas. 
Algwnas delas se baseavam na queda de 
um peso no terreno. Apesar da energia 
liberada dessa forma ser menor do que 
se utilizando dinamite, tomou-se possí-
vel fazer o stacking ou somatória de 
vários registros do mesmo ponto, tendo-
se, desta fonua, amplificação dos sinais 
coerentes e atenuação dos ruídos alea-
tórios. Essas técnicas passaram a ser 
utilizadas em regiões onde o uso de di-
namite era impossível, por razOes de se-.,..,,"'. 
Na década de 50 também foi in-
troduzido o processamento de dados por 
computador, que abreviou o tempo de 
tratamento dos dados, dinamizando 
também a interpretação dos dados. A 
introdução do método vibroseis foi, sem 
dúvida, inovação revolucionária e digna 
de nota. Este método utiliza-se de uma 
fonte de energia de freqüência variável 
ao longo do tempo, ou seja, Dão se tmta 
de uma fonte impulsiva. O sinal rece-
bido pelo geofone é registrado, e então é 
efetuada uma correlação cruzada com o 
sinal emitido pelos vibradores. O resul-
tado final é um registro igual àquele ge-
rado por uma fonte impulsiva. 
No entanto, a maior mudança tec-
nológica nos instrumentos geofísicos, 
em geral, e nos sísmicos, em particular, 
ocorreu em 1963, com o surgimento de 
instrumentação digital, onde o registro 
dos sinais não é mais feito de maneira 
contínua, mas de forma discreta (numé-
rica). Isto trouxe maior faixa dinâmica 
aos instrumentos e maior capacidade de 
processamento, uma vez que o registro 
efetuado no campo já tinha o fonnato 
necessário para sua utilização nos com-
putadores. Evidentemente, isso foi pos-
sível graças ao contínuo aumento da es-
cala de integração de componentes e à 
disponibilidade no mercado de conver-
sores analógico-digitais rápidos, preci-
sose confiáveis. 
No início dos anos 70, graças à 
disponibilidade de instrumentos com 
grande número de canais (96) e ã grande 
capacidade de processamento dos novos 
computadores, iniciaram-se os levanta-
mentos em 3D (tr"Cs dimensões), que 
trouxenm um poder maior à capacidade 
de interpretação dos dados. 
Por volta de 1975 surgiram tam-
bem os sismógrafos de exploraçio tele-
métricos, onde a informação sísmica di-
gitalizada é enviada via rádio, para a 
unidade central de registro. Isto tomou 
possível a execução de levantamentos 
sísmicos em regiões antes inacessíveis. 
Na década de 80, devido ao gran-
de progresso na tecnologia de semi-
condutores, foi possível o desenvolvi-
mento de sistemas sismográficos com 
maior resposta em freqüência. Iniciou-
se, então, a utilização da técnica sísmica 
para trabalhos onde uma alta resolução 
(Knapp & Steeples, 1986a, b) era de-
sejada (e.g., levantamentos em regiões 
produtoras de carvão). 
Atualmente, um sistema bastante 
difundido é o de aquisição descentrali-
zada, que permite operar com grande 
número de canais (eventualmente mais 
de 5.000 canais) usando-se cabos sis-
mográficos de fibra óptica para o envio 
das informações sísmicas, já digitaliza-
das, à unidade de registro. 
Todos estes desenvolvimentos ci-
tados tivenm aplicação generalizada na 
indústria de prospecçilo de hidrocarbo-
netos. Porém, hoje em dia, estão dispo-
níveis sistemas sismográficos para ou-
tras apl icações, tais como, hidrogeolo-
gia, geologia de engenharia, etc. Tais 
sistemas têm incorporado portas para 
conexão com microcomputadores tipo 
PC, e podem gravar arquivos em discos 
magnéticos com formataçlo compatível. 
Os sismógrafos mais recentes trazem in-
corporados um microcomputador que 
gerencia todas as funções do sismógra. 
fo, além de gravar os dados e eventual-
mente processá-los. 
Os progressos com relação aos 
sensores (geofones) utilizados em pros-
pecção também têm sido enonnes ao 
longo do tempo. Os primeiros sensores 
consistiam em uma bobina móvel sus-
pensa por molas em tomo de um núcleo 
magnético, exatamente o mesmo princí-
pio usado atualmente, mas a grande di-
ferenya é que pesavam em tomo de 5 a 
6 kg (lO Hz de freqüência natural), e 
possuíam amortecimento de óleo (Bom, 
1960). Com a adoçIo de técnicas de 
exploraçlo mais complexas (e.g., CDP e 
filtros espaciais) e com O acrescimo do 
número de canais por instrumento, sur-
giu a necessidade de miniaturlzação dos 
geofones, o que foi poSSível com a in-
trodução de imãs de campos mais inten-
sos e de amortecimento elétrico (resis-
tivo). Na década de 40, o aprimoramen-
to da qualidade das válvulas disponíveis 
no mercado também pennitiu o trabalho 
com sensores menos sensíveis, e portan-
to menores, sem comprometimento da 
qualidade fmal do registro. 
Com a introdução da tecnologia 
digital e o aumento acentuado da faixa 
dinâmica dos instrumentos. foi necessá-
rio novamente melhorar a qualidade dos 
sensores, que se conseguiu utiliz.ando-se 
ímãs de ligas especiais. 
O incremento na utilização de le-
vantamemos sísmicos de alta resolução 
levou os fabricantes a desenvolverem e 
produrirem também sensores com res-
posta em freqüência mais ampla, visto 
que os convencionais são utilizáveis s0-
mente até 500 Hz (Washbum & Wiley, 
1941; Fail et aI., 1962; Lamer, 1970; 
Lepper, 1981), apesar de serem lineares 
em freqüências mais baixas (Lepper, 
1981). 
Klassen & Van Peppen (1983) de-
senvolveram um geofone eletromagné-
tico mais apropriado para trabalhos de 
resolução maior, valendo-se da sensibi-
lidade à aceleração do sensor e de um 
circuito eletrônico intemo, no corpo do 
geofone. Segundo os autores, estes geo-
fones mantêm sua linearidade até a fre-
qUência de 500 Hz. 
Apesar das limitações, os sensores 
eletromagnéticos são ainda hoje os mais 
comumente utilizados pela sua versatili-
dade, portabilidade, bom desempenho, 
robustez e relativo baixo custo. 
Paralelamente ao desenvolvimen-
to e aprimoramento dos sensores eletro-
magnéticos, os transdutores piezoelétri-
cos também apresentaram acentuado a-
perfeiçoamento, tomando-se pequenos e 
robustos graças à uti lização de pastilhas 
sintêticas de propriedades piezoelétricas 
acentuadas. Esses sensores são mais 
apropriados a trabalhos com alta fre-
qüência (Lepper, 1981) e trazem tam-
bém a vantagem de operarem omnidire-
cionalmente. No entanto, o seu alto cus-
to tem limitado sua aplicação a projetos 
especiais, quando o registro de alta fre-
qilência é imperioso. 
Em resumo, apesar das poucas re-
ferências bibliográficas a respeito dos 
desenvolvimentos tecnológicos aplica-
dos a sismógrafos de exploração, tais 
como os trabalhos de Bom (1960), 
Wolff & Mercanti (1974) e de Keppner 
(1991), toma-se possível identificar al-
guns dos grandes marcos tecnológicos, 
que trouxeram progressos notiveis à 
instrumentação geofísica, em geral, e à 
sísmica, em particular. O primeiro ocor-
reu por volta de 1920, com a utilização 
de amplificadores a válvula nos instru-
mentos de campo. O segundo deu-se 
após a Segunda Guerra MlUldial, com a 
introdução dos registradores magnéticos 
e transistores. Um terceiro grande mar-
co verificou-se na década de 60, com a 
introdução de técnicas digitais de aqui-
sição de dados e processamento por 
computador. O mais recente foi, sem 
dúvida, o surgimento do microcomputa. 
dor pessoal, possibilitando o processa-
mento de dados de maneira iterativa e, 
algumas vezes, integrado no sistema de 
campo. 
OBJETIVOS DO TRABALHO 
Com o decrêscimo dos preços dos 
equipamentos e sistemas de proces-
samento sismográficos, abriu-se uma 
grande possibilidade de utilização de 
métodos sísmicos em projetos de 
pequena envergadura (quando compara-
dos à prospecção de hidrocarbonetos), 
tanto no setor mineral, como no apoio a 
obras de engenharia civil, de minas e 
problemas ambientais. Estas aplicações 
são, muitas vezes, detalhamentos de 
partes dos maciços, necessários para 
uma melhor compreensão do seu com-
portamento, frente às imposições de no-
vos regimes de distribuição de tensões 
provocadas pela obra. Eventualmente, 
este tipo de levantamento necessita de 
modificações instrumentais de relaliva 
complexidade, praticamente impossível 
em sistemas "fechados", adquiridos no 
mercado. 
Um sistema sismográfico que se 
utiliza de toda a eletrônica embarcada 
em um microcomputador PC, de arqui-
tetura aberta, torna-se a opção natural de 
desenvolvimento. Acrescentado a isto, a 
ut ilização de acelerômetros piezoelétri-
cos especialmente desenvolvidos para a 
faixa de freqüências de interesse no tra-
balho sismográfico, abre a possibilidade 
de se trabalhar com freqüências mais 
elevadas, e conseqüentemente com mai-
or resolução, além de permitir a minia-
turização de ferramentas para ensaios 
entre furos (crosshole), tomográficos e 
mesmo de perfilagem sônica, minimi-
zando custos. 
A arquitetura aberta de um sis-
tema deste tipo permite, ainda, o futuro 
desenvolvimento de sensores e de fontes 
especiais para aplicações específicas, 
muitas vezes necessárias em trabalhos 
de detalhamento. 
Portanto, o objetivo principal des-
te trabalho foi o de demonstrar a viabili-
dade de desenvolvimento de um sístema 
sismográfico baseado, primariamente, 
em um rnlcrocomputador PC, operando 
com aceleTÔmetros como sensores. 
ARQUITETURA 00 SISTEMA 
A arquitetura do sistema desen-
volvido segue sugestões apresentadas 
em Anstey (1979) e Pieuchot (1984), 
além de detalhada análise de catálogos 
de equipamentos existentes no mercado, 
Esta arquitetura consiste em sensores 
(acelerômetros piezoelétricos) especial-
mente desenvolvidos para uso sismo-
gráfico, amplificadores e filtros ativos e 
conversor analógico-digital (facilmente 
encontrado no mercado nacional e inter-
nacional), compatível ao microcomputa-
dor PC, ao qual ele é conectado. Todo o 
comando das operações é execUlado por 
um programa de controle especialmente 
desenvolvido para esse fim, e emula to-
das as operações que normalmente são 
executadas pelos sismógrafos digitais 
convencionais. A seguir é discutido 
cada um dos componentes do sistema. 
Sensor 
Os sensores nonnalmente utiliza-
dos em trabalhos sismográficos (geofo-
nes) consistem em sistemas eletromag-
néticos, onde uma bobina suspensa por 
meio de molas é colocada em tomo de 
um núcleo magnético fixo. O movimen-
to entre estes dois elementos, a bobina e 
o ímã, geTa uma corrente na bobina pro-
porcional à velocidade relativa. A res-
posta em freqüência deste tipo de sensor 
é função da constante elástica das molas 
e da massa da bobina, e a amplitude do 
sinal de saída é função das caracterís-
ticas da bobina e das grandezas magné-
ticas do ímã. Sua fabricação toma-se di-
ficil devido à necessidade de materiais 
especiais e de molas que apresentem 
grande estabilidade, sensibilidade e ro-
bustez. 
O acelerômetro convencional con-
siste em um sistema onde um cristal 
com propriedades piezoelétricas é colo-
cado sobre uma base rígida, e sobre o 
cristal é assentada uma massa denomi-
nada massa slsmica. O movimento do 
conjwlIo faz com que o cristal gere uma 
conente proporcional à sua aceleração. 
A resposta em freqüência deste tipo de 
sensor é dependente das massas sísmica 
e do cristal (quanto menores as massas 
sismicas, maior a freqüência de resso-
nância), enquanto a amplitude do sinal 
também depende das propriedades pie-
zoelétricas do cristal, da sua massa e da 
massa sísmica (quanto maiores as mas-
sas, maior o sinal). Portanto, toma-se 
necessária a compatibilização entre os 
tamanhos do cristal e da massa sísmica, 
com a faixa de freqüências desejada, e 
com o nível de amplitude do sinal espe-
rado. 
Um problema a ser considerado 
re lativo à utilização de aceleTÔmetros 
piezoelétricos diz respeito à impedância 
extremamente elevada do cristal, o que 
impossibilita a transmissão do sinal ge-
rado a longas distâncias. 
O sensor desenvolvido neste tra-
balho ~ um aceleTÔmetro piezoelétrico 
formado por uma base de latão sobre a 
qual ~ colada uma pastilha de material 
piezoelétrico (zirconato titanato de 
chumbo e bario). Sobre a pastilha é co-
lada uma massa sísmica também de la-
tão, de diâmetro igual porém tendo o 
dobro da altura da pastilha. Os termi-
nais elétricos são o próprio corpo da ba-
se (terminal negativo), e a massa sísmi-
ca (terminal positivo). A fim de possi-
bilitar a utilização de cabos sismográfi-
cos longos, colocou-se um pré-amplifi-
cador interno, dentro do corpo do acele-
rometro, fixado na base por meio de pa-
rafusos. Este pré-amplificador tem a 
função de reduzir a impedãocia do sinal 
de saída e possibilitar o ajuste de ganho, 
de forma a permitir um intercâmbio dos 
acelerômetros no sistema. O ganho uti-
lizado na calibração dos aceleTÔmetros 
foi ajustado por meio de um potenciõ-
metro, até se atingir um sinal de saída 
de I Voltlg (±I%) a 300 Hz em cada 
acelerometro, onde g é a aceleração da 
gravidade. A alimentação do pré-ampli-
ficador é fornecida por meio do cabo 
sismográfico. O esquema deste acele-
rometro é apresentado na Figura I. A 
Figura 2 mostra o diagrama elétrico es-
quemático do pré-amplificador utilizado 
internamente no acelerometro. A teoria 
de funcionamento e cáJculo das caracte-
rísticas do acelerometro podem ser en-
contrndas em detalhes em Senidge & 
Licht (1986). 
Figura 1 - Diagrama esquemático do aceler6-
metro piezoclétrico deileIlvolvido 
Figw-a 2-Diagramaelétrioo do circuito do pré-
amplificador do aceler6metro desenvolvido. 
O levantamento das características 
dinâmicas do acelerometro foi efetuado 
neste projeto, utilizando a configuração 
experimental, conforme esquematizado 
na Figura 3, até a definição de uma boa 
solução mecãnica e eletrônica. Em se-
guida foi efetuado um ensaio oompara-
tivo com padrões internacionais, para 
cada exemplar do acelerãmetro constru-
ído. Os resultados obtidos estão apre-
sentados nas Figuras 4 e S. 
Figw<l 3 - Configuraçao experimeruaI lIIiliuda 
poua leste das CBI1Ic1erimen dinimicas dos ace-
lerômetros. 
Figura 4 - Resposta em freqüência de OC a20 
kHz do acelcr6metro desenvolvido. 
Figura~_Re$pOstaemfrcqilênciadcOCa2 
kHI 00 acelerometro desenvolvido. 
A análise destes resultados per-
mite concluir que o acelerometro apre-
senta wna resposta plana, dentro de ± I 
dB, na faixa de 10 Hz a 2.000 Ih.. O si-
nal de saída é da ordem de I Voh/g. 
Medidas efetuadas em laboratório de-
terminaram que o ruído instrumental 
destes sensores encontra-se na faixa de 
lO·} gi para wna freqilência de 200 Hz, 
isto equivale a cerca de 6OOxIO-12 m de 
deslocamento das partículas, valor infe-
rior ao menor deslocamento possível 
(aproximadamente IOxIO·9 m) de ser 
captado pelos geofones eletromagné-
ticos encontrados no mercado (Geo-
Space, 1995). 
Tais características foram consi-
deradas aceitáveis para o trabalbo em 
sismografia de exploração. Foram cons-
truídos 14 acelerômetros no total, obe-
decendo sempre à mesma metodologia 
de calibração e levantamento das carac-
teristicasdinâmicas. 
Conversor .n.lógioo-digitlll 
As características do conversor 
anal6gico-digital çondiçiona o projeto 
de todos os outros componentes do sis-
tema, pois o desenvolvimento das de-
mais partes depende de suas característi-
cas de entrada e da possibilidade de pro-
gramação de suas interfaçes. Diversos 
conversores AIO foram pesquisados e 
considerados, tendo-se optado pelo con-
versor Lynx modelo 12/36, que consiste 
em wna placa de expansão, compatível 
com os microcomputadores PC, e dis-
ponível no mercado nacional. Trata-se 
de wn conversor de 12 bits (4096 níveis 
de digitalizaçlío), que possui wna série 
de características que o toma particu-
larmente apropriado para o trabalbo em 
questão. Estas çaracterísticas são: 
a) velocidade de conversão de até 
60.000 amostras por segundo; 
b) entrada analógica multiplexada 
para até 16 canais independentes; 
ç) base de tempo interna (2,00 
MHz), independente da do microcom-
putador; 
d) possibilidade de selecionar, via 
programa de controle, entre quatro ní-
veis de amplificação, independentemen-
te para cada canali 
e) possibilidade de inicialização 
das conversões por sinal de sincronismo 
gerado externamente; 
f) capacidade de acessar a memó-
ria do microcomputador independente-
mente de seu processador, por meio do 
DMA, (direct memory access - acesso 
direto à memória). Esta característica 
pennite a coleta de dados na freqüência 
máxima de conversão, independente da 
velocidade da unidade ceotraJ de pro-
cessamento do microcomputador; 
g) possibilidade de ser progra-
mado de maneira convencional, tanto 
em linguagens de baixo (Assembler) co-
mo de alto nível (pascal, C e até mesmo 
Basic); 
h) impedância da entrada dos am-
plificadores de 100 kOhm.; 
i) precisão de ± 1/2 bit menos si-
gnificativo; 
j) as alimentações necessárias s1l0 
fornecidas pelo próprio microcomputa-
dor; 
I) possibilidade de operar em tem-
peraturasentreO"e50"C. 
Considerando-se que o padrão da 
indústria sismográfica utiliza o número 
de canais múltiplo de 6, optou-se pelo 
desenvolvimento de um sistema com 12 
canais, o que atende a este padrão, e 
também à grande parte dos trabalhos re-
feridos anteriormente. A implementa-
ção de 12 canais permite a utilização 
desta placa a wna taxa de amostragem 
de 4.000 anwstras por segundo por ca-
nal, que possibilita, de acordo com o 
teorema de amostragem, trabalhar com 
wna freqüência do sinal sísmico de até 
2.000Hz. 
Amplificadores e filtros 
Foi desenvolvido especialmente 
wn conjWlto de amplificadores e filtros 
ativos cuja função principal é tomar os 
níveis dos sinais provenientes do sensor 
compatíveis com as entradas do conver-
sor analógico-digital. Para isto, é dado 
wn ganho fixo de 100 vezes, o que 
equivale a 40 dB. Um conjunto de fil-
tros associados aos amplificadores, li-
mita a banda de freqüencia entre 20 Hz 
e 1000 Hz ou 200 Hz e 1.000 Hz. 
Na implementaçllo final, os filtros 
passa-altas sllo do tipo Chebyshev, que 
aplicam uma atenuação de 12 dBloitava, 
e cujas freqtlencias de corte (20 ou 200 
Hz) sllo selecionadas por ju.mper na 
placa de circuito impresso. Este estágio 
de filtros tem wn ganho de 20 dB, aci-
ma da frequ&lcia de corte. 
O filtro passa-baixas é do tipo 
Chebymev, implementado de forma a 
atenuar o sinal de 24 dB/oitava, e tendo 
freqtiencia de corte de 1.000 Hz. Este 
filtro possui a rampa de corte mais 
abrupta, pois ele tem também a função 
de filtro antialías. Este estágio amplifi-
ca o sinal de 10 vezes, que, associado ao 
anterior, dá O ganho total de 100 vezes 
para a faixa de freqll&lcias de operaçllo 
do sistema. O projeto de ambos os fil-
tros (passa-altas e passa-baiJl:as) foi ba-
seado em Jolmson & Hilbum (1975). 
Foi desenvolvido também um cir-
cuito de filtro "notch" (rejeição com fre-
qüência central de 60 Hz), que opcionaJ-
mente pode ser acionado por meio de 
um ju.mper TeJl:as Instroments (1992). 
Este filtro adquire importância maior 
quando se utiliza o equipamento em á-
reas urbanas, onde a indução eletromag-
nética de ruído na linha de sensores pro-
vocado pelas linhas de transmissllo pre-
judica, se não impossibilita, a aquisição 
de dados sísmicos. 
Apesar da taxa de amostragem do 
conversor analógico-digital permitir a 
aquisição teórica de até 2.000 Hz, 0p-
tou-se pelo filtro de 1.000 Hz de rampa 
de corte menos abrupta, por razões de 
custo. 
Os amplificadores e filtros estão 
montados em placa de circuito impresso 
de tal maneira que se tem uma placa por 
canal e, por serem identicas, sllo inter-
cambiáveis. As doze placas foram con-
dicionadas em uma caiJl:a tipo maleta, 
com blindagem eletrostática de alumí· 
nio, e contendo ainda duas baterias sela-
das de 12 Volts e 6,5 Ah, que alimen-
tam uma fonte estabilizada simétrica 
(+8 e -8 VDC), utilizada para alimenta-
ção dos Sen50res e dos circuitos de am-
plificgçllo e filtros. O valor de tensllo de 
8 Volts foi escolhido pois permite que 
se trabalhe, sem problemas, com tens!o 
mínima das baterias de 10,5 Volts. 
Depois da calibração de cada pia. 
ca (obtida pelos métodos convencionais 
de laboratório, com sinais senoidais, e 
com ruído branco contínuo de amplitu-
des conhecidas) procurou-se efetuar tes-
te que simulasse realmente as condições 
de campo, ou seja, o comportamento 
dos amplificadores e filtros quando soli-
citados a sinais transientes. Para isto, 
foi montado um circuito gerador de wn 
pulso único com amplitude de aproJl:i-
madamente 70 mV e dW"8ção menor do 
que um ciclo de amostragem do con~ 
versor AID (menor do que 15 ms). Este 
pulso foi injetado em cada um dos 
canais e a resposta foi registrada em ar-
quivos no microcomputador, posterior-
mente recuperados para cálculo do es-
pectro de freqüência contido no sinal. 
O resultado proveniente de tal análise 
corresponde il. resposta dinâmicll dos 
amplificadores e filtros, uma vez que o 
conteúdo em freqüências de um pulso é 
infinito. A Figura 6 traz o esquema da 
montagem experimental utilizada, e os 
gráficos obtidos, para as diversas com-
binações de filtros possíveis, estão apre-
sentados nas Figuras 7 e 8. A análise e 
comparação dos diversos gráficos per-
mitem afirmar que os amplificadores e 
filtros apresentaram resposta em fre-
qliência de acordo com o projeto, e 
comportamento bastante homogêneo 
(dentro de±5%) entre todos os canais 
~i 
Figura6-Esquem.ainstn.lmentalullJizadopara 
leste dinâmico dos filtros e amplificadores 
d=V(llvidos 
Outra série de testes foi efetuada 
com uma configuração experimental, 
conforme mostrado.na Figura 9. Os tes-
tes foram realizados por meio de um 
ruído branco injetado na entrada do am-
plificador de potência do sistema vibra-
tório e observada a transformada de 
Fourier do sinal de saída, de tal fonull 
que se obtinha, de maneira rápida, a res-
posta em freqüência do circuito de am-
plificadores e filtros quando operando 
em conjunto com os acelerÔmetros. Fo~ 
ram efetuados ensaios deste tipo para as 
várias combinaçõcs possíveis de filtros, 
os resultados típicos são apresentados 










Figura 8-Resposudinãmicados filtros de 200 
Hz,I.OOOHz e amplificadore.associados. 
nas Figuras 10 e 11. Pelos resultados 
destes ensaios, pode-se notar que as res-
postas obtidas são bastante semelhantes 
às dos amplificadores isolados. 
Cabosismográfico 
Para a conexão dos sensores aos 
respectivos circuitos de amplificação e 
filtros foi desenvolvido um cabo sisma-
gráfico especial, a partir de um condutor 
múltiplo, utilizado nonnalmente em 
telefonia, e portanto facilmente encon-
trado no mercado, composto por 22 fios 
flexíveis (A \VG # 24), com malha dc 
cobre estanhado, que funciona como 
Figun,9-ConfiguraçAoexperirnmtalutili:z.ada 
pan.testes do sistemaacelerômctro:>s, filtros e 
amplificadores. . 
:: ~ 
500 11<: 1,51<: 21<: 2,5k 
Figura 10-R.espoSla em neqütncia de leste di-
nimico dO} sistema completo com filtro ativo 
passa....allasde 20 Hz.. 
dB~ :: 
O 500 11<: 1,51<: 21<: 2,51<: 
H. 
Figura 11- Resposta em freqiiência de teste di-
nâmico do sistema completO} com filtrO} ativo 
passa-altas de 200Hz. 
blindagem. Trabalhos anteriores execu-
tados (Taioli & Ribeiro, 199Oa, b), u-
sando o mesmo cabo em outros sistemas 
de aquisição de dados de campo, mos-
traram resistência e durabilidade em 
condições adversas, qualidades estas 
imprescindíveis para os trabalhos sis-
mográficos. As tomadas para cada sen-
sor foram executadas por meio de uma 
incisão e ligação de um outro cabo fle-
xível com quatro condutores e compri-
mento de 0,30 m. em cuja extremidade 
foi instalado um conector de quatro pi-
nos que fornece a alimentação elétrica 
ao sensor e recebe os sinais sísmicos. 
As saídas estão espaçadas a cada 5 me-
tros, de tal fonna que o cabo tem um 
comprimento total de 60 metros. Em 
uma extremidade do cabo sismográfico 
foi instalado um conector de 24 pinos, 
do qual são utilizados 15 pinos (12 para 
os sinais sismicos e 3 para polarização 
dos pré-amplificadores) para a ligação 
do cabo à caixa de amplificadores. 
Programa de controle 
O programa para executar o con-
trole da operação de todo o sistema foi 
desenvolvido em linguagem Pascal, uti-
1izando-se o compilador Turbo Pascal 
versão 5.5 no ambiente MS-DOS. Esta 
linguagem permite fácil controle de en-
dereços, entrada e saida de dados e a 
manipulação de bits. Em adição, a ver-
são utilizada do compilador Turbo Pas-
cal possui uma biblioteca de comandos 
gráficos bastante poderosa, e uma lin-
guagem estruturada que facilita a altera-
ção do programa. 
O programa de controle foi desen-
volvido utilizando-se'uma arquitetura 
que procura simular a operação dos sis-
mógrafos digitais convencionais, a fim 
de reduzir o tempo de aprendizagem e a 
possibilidade de erro do operador. Ele 
pode ser descrito de dois modos diferen-
tes: um é como o usuário o visualiza, 
enquanto o outro relaciona-se com o 
funcionamento interno do programa. 
Para o usuário, após inicialização 
do programa. é apresentado um menu 
com quatro opções, as quais são: 
a. ajusta parâmetros globais; 
b. recupera arquivo, 
c. adquire novo registro, e 
d.termina 
A primeira opção (a) permite ao 
usuário fornecer dados importantes, que 
serão gravados no cabeçalho do arquivo 
de dados. Estas informações consistem 
em: título do trabalho que está sendo 
executado, tempo de atraso entre o gati-
lhamento e o início do registro, filtro 
passa-altas escolhido, offiet utilizado 
(distância entre o ponto de tiro e o pri-
meiro geofone da linha), espaçamento 
entre geofones, posição do ponto de tiro 
na linha sísmica, direção do tiro (direto, 
central ou reverso), seleção dos ganhos 
dos 12 canais, freqüencia de amostra-
gem, seleção do diretório de trabalho 
para annazenamento dos arquivos de 
dados e, fInalmente, possibilidade de re-
tomar ao menu inicial. 
A seglUlda opção (recupera arqui-
vo) permite recuperar um arquivo de um 
registro efetuado anterionnente e o a-
presenta no vídeo de fonna gráfIca. 
Convém salientar que esta opção não 
pennite acesso ao registro, ou seja, não 
é possível alterá-lo ou utilizá-lo em ope-
ração de empilhamento, portanto o re-
gistro é preservado na sua forma origi-
nal. Por outro lado, é apresentado um 
menu de opções que pennite amplifIcar 
os traços, aplicar um zoom e imprimir a 
tela. As outras opções disponíveis são a 
de adquirir um novo registro, verificar u 
ruído na linha sísmica e retornar ao me-
nu inicial. 
A opção seguinte possibilita aces-
so ao modo de aquisição de novos regis-
tros e, conseqüentemente, à opção utili-
zada durante o trabalho normal, e que 
será detalhada adiante. 
A última opção (tennina), como o 
pr6prio nome diz, encerra o processa-
mento e retoma o computador ao modo 
de processamento normal. 
Em cada uma das opções escolhi-
das, o usuário tem a seu dispor um novo 
menu de opções que o orienta quanto à~ 
possibilidades do sistema. 
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Internamente, o programa é for-
mado por diversos módulos que são aci-
onados de acordo com as opções esco-
lhidas pelo usuário. Alguns módulos, 
entretanto, passam despercebidos, pois 
são os que acionam os endereços dos 
dispositivos de entrada e saída do con-
versor AID, acionam o DMA, criam 
matrizes de dados, zeram matrizes de 
dados e fornecem infonnações específi-
cas do equipamento para serem grava-
das no cabeçalho do arquivo. 
Os módulos de acesso disponível 
ao usuário são descritos a scguir: 
a) ruído na linha - mostra um grá-
fIco de barras com a amplitude do sinal 
presente em cada um dos canais; 
b) adquire registro - limpa o con-
teúdo da matriz de dados e a prepara pa-
ra receber um novo bloco de dados, que 
será iniciado em sincronismo com o si-
nal de disparo proveniente da fonte sís-
mica; 
c) grava arquivo - pennite gravar 
no disco o conteúdo da matriz de dados, 
assim como o seu cabeçalho. Antes da 
gravação é solicitado um nome para o 
arquivo; 
d) amplificar traços - pennite a-
plicar um fator de multiplicação aos da-
dos em uso. Esta opção não modifica 
os dados originais, pois é aplicado o fa-
tor de multiplicação simplesmente para 
tomar o registro mais visível no moni-
tor; 
e) room - mostra somente a pri-
meira metade dos dados, porém com 
maior detalhe. Isto objetiva facilitar a 
visualização da parte inicial do registro; 
f) imprime tela - coloca disponível 
a uma impressora o conteúdo da região 
de dados do monitor. É fornecido tam-
bém um pequeno cabeçalho para permi-
tirsuaidentificação; 
g) somar registro - cria uma se-
gunda matriz de dados, inicialmente 
com o conteúdo da matriz de dados ori-
ginal, e annazena a somat6ria dos regis-
tros ponto por ponto. Uma vez esco-
lhida esta opção, os próximos menus se-
rão diferentes, pois pennitirão, além das 
demais opções, efetuar somas positivas 
ou negativas; 
h) menu inicial - esta opção per-
mite o retomo ao menu inicial. Quando 
isto é feito, as matrizes de dados são ze-
radas e as variáveis do programa são le-
vadas a valores predefinidos (default). 
A opção ~adquire novo registroH 
passa primeiramente pelo gráfico de ru-
ído presente na linha, onde pode-se re-
tomar ao menu anterior ou adquirir o 
registro. Caso se confinne a opção de 
adquirir registro, a tela do monitor é 
limpa e swge a mensagem "aguardando 
o trigger", significando que o sistema 
estâ inteiramente pronto para receber os 
dados, após o envio do sinal de sincro-
nismo proveniente do sistema gerador 
das ondas seja enviado. Uma vez adqui-
ridos os dados e armazenados na matriz 
de dados via DMA, ela é lida e, por 
meio de uma rotina gráfica, é colocada 
no monitor de vídeo. Tendo em vista 
que o registro tem um comprimento de 
1024 amostras e os monitores de vídeo 
mais comuns nAo dispõem dessa resolu-
ção na horizontal, é apresentada so-
mente metade dos dados (as amostras 
ímpares), porém o suficiente para que se 
tenha uma boa visualizay1l.o do registro. 
Caso se opte pelo zoom, são apresen-
tadas as primeiras 512 amostras, o~ 
tendo-se assim uma definição total da 
primeira metade do registro. Esta opção 
visa facilita a interpretação dos dados 
em trabalhos de sísmica de refração, 
quando a definição exata do tempo da 
primeira chegada das ondas é vital. 
Um cursor que pode ser movido 
pelo teclado do computador permite lo-
calizar pontos importantes no sismo-
grama, e também o tempo correspon-
dente pode ser visualizado. Esta função 
objetiva facilitar a interpretação prévia, 
ainda no campo, dos eventos de inte-
resse. 
O fonnato de gravação do arquivo 
em disco obedece a um padrão compatí-
vel com o sistema de processamento 
sísmico Proseis, desenvolvido por Talos 
Five Computer Software, no entanto, fa-
cilmente adaptável para qualquer outro 
padrão desejado, uma vez que a diferen-
ça entre os formatos utilizados pelos di-
versos sistemas de processamento está 
na ordenação das informações, e 011.0 no 
conteúdo delas. 
TESTES DO SISTEMA COMPLE-
TO 
Após concluídos os testes em cada 
parte do sistema, foram efetuados testes 
do sistema completo, tanto em labora-
tório como no campo, tendo apresen-
tado comportamento bastante satisfat6-
rio. 
o sistema vem sendo utilizado em 
diversos trabalbos para diversas áreas de 
pesquisas (p. ex. Taioli et aI., 1993 e 
Taioli & Dourado, 1994). Uma seção 
experimental obtida em área metropoli-
tana da cidade de São PauJo é apresen-
tada na Figura 12, onde é possível o~ 
servar claramente o CODtacto do solo de 
alteração com o embasamento cristalino 
a cerca de 45 m, que equivale, para a á-
rea, profundidade da ordem de 8 metros. 
Figura t2· Seç!o experimental exCCU1adacom o 
sislema deseovolvido, em área urbana. 
Posterior evolução do sistema per-
mitiu a implementação de sistema de 
fonte e sensor triortogonal para a execu-
ção de ensaios entre furos (crosshole) 
efetuando-se pequenas alterações no 
programa de controle. Esta versão do 
instrumento também vem sendo utiliza-
da para pesquisas das características di-
nâmicas dos maciços terrosos e rocho-
sos na região da Bacia Sedimentar de 
São Paulo, como subsídio à engenharia 
de fwldaç6es (Décowt et al., 1994). 
COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 
o sistema (mecânica, eletrônica e 
programa de controle) aqui proposto foi 
projetado e constroído para que fosse o 
mais econômico possível, e atendesse às 
necessidades básicas e mais comWlS da 
maioria dos geofisicos envolvidos em 
trabalhos sísmicos aplicados a engenha-
ria, meio ambiente e hidrogeologia. Não 
pretende ser um sistema comercial, p0-
rém, pode ser de grande aplicação a 
Universidades e Instinnos de Pesquisas 
graças à sua arquitetura aberta e relativa 
simplicidade nas soluções adotadas. De-
ve-se ressaltar que se trata de um siste-
ma básico, onde qualquer alteração e 
aperfeiÇ')anlento se toma possível em 
cada bloco ou módulo independente-
mente, sem necessidade de modifica-
ções do sistema como um todo. Esta ca-
racterística, conseguida com a arquite-
tura adotada, deverá permitir uma conti-
nua evolução do sistema, e pode ser uti-
lizada para o desenvolvimento de outros 
instrumentos geofisicos. 
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